ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
г. Караганда






«06» сентября 2021 года

Толеубаев Еркебулан Асхатович, привлечен в качестве эксперта согласно пункту 41 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375.

Для дачи заключения о соответствии требованиям к закупаемым медицинским изделиям, положениям тендерной документации, на рассмотрение представлены техническая спецификация (характеристики) медицинских изделий, предлагаемых следующими потенциальными поставщиками:

- ТОО «Круана» (по лотам №1-9)

- ТОО «ProfiMed.AST» (по лотам №1-7)

- ТОО «ЖАНАМЕДТЕХ» (по лотам №1-9)
Описание соответствия технических характеристик предлагаемых товаров на соответствие технической спецификации отражены в сравнительной таблице (приложение 1 к Заключению)

По результатам рассмотрения документации делаю следующие
ВЫВОДЫ:

1) по технической спецификации (характеристикам) предлагаемые медицинские изделия следующих потенциальных поставщиков соответствуют  требованиям к закупаемым медицинским изделиям и положениям тендерной документации:

- ТОО «Круана» (лоты №1-9)
2) по технической спецификации (характеристикам) предлагаемые медицинские изделия следующих потенциальных поставщиков не соответствуют  требованиям к закупаемым медицинским изделиям и положениям тендерной документации:

- ТОО «ProfiMed.AST» (лоты №1-7):

Лоты 1,2 - Электрическая рукоятка iDrive™ Ultra представляет собой ручной инструмент многократного использования, не указана длина штока, тогда как согласно ТС Перезаряжаемый одноразовый эндоскопические аппарат линейного анастомоза, длина штока 160 мм/ 260мм, что является существенными характеристиками.
Лоты 3-7 - Не указано вращение кассет на 360°, фиксирование угла поворота и изгиба в положениях 22° и 45°, что  обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах; по лоту 7 отсутствуют кассеты с высотой скрепки 40 мм.
-  ТОО «ЖАНАМЕДТЕХ» (по лотам №1-9)
Лоты 1,2 - Не указана длина штока, что является существенной характеристикой, На сайте производитель указывает  длины 280, 340, 440 мм, что не соответствует технической спецификации
Лоты 3-7 - Не указана высота скрепки. Не указано вращение кассет на 360°, фиксирование угла поворота и изгиба в положениях 22° и 45°, что  обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах.
Лоты 8,9 - нет информации по порту и длине троакара. На сайте производителя порт не указан, длина  троакара  100 мм, что не соответствует технической спецификации заказчика.

Приложение: сравнительная таблица технических характеристик.
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