

Приложение № 2
 к тендерной документации


Лот № 1
Техническая спецификация

	
№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

	Аппарат для удаления мягких тканей

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 

	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Блок управления
	Назначение: Аппарат для удаления мягких тканей. Представляет собой прибор для
удаления крупных тканей при лапароскопических и торакоскопических операциях, а
также для операций интрафасциальной гистерэктомии 
-Кнопки управления оборотами; 
-Индикация оборотов при регулировке; 
-Напряжение питания: 220 В±10% 50 Гц; 
-Потребляемая мощность: 100ВА;
	1 штука

	
	
	2
	Блок редукторный
	-Регулируемый диапазон оборотов: 70 - 350 об/мин; 
-Вид стерилизации: жидкостной; 
-Возможность крепления ножей для лапароскопии и гистерэктомии; 
-Габаритные размеры не более 158мм х 57мм х 70мм; 
-Вес редукторного блока не более 750 грамм;
	1 штука

	
	
	3
	Педаль ножного управления
	-Одноклавишная педаль; 
-Коррозионностойкий материал с покрытием; 
-Использование с блоком управления измельчителя тканей;
	1 штука

	
	
	4
	Нож диаметром  не менее 14 мм с защитной трубкой
	нож; колпачок уплотнительный силиконовый; защитная трубка ; 
-Внешний диаметр защитной трубки не более 18 мм; 
-Габаритная длина защитной трубки не более 167 мм; 
-Внешний диаметр ножа не более 16 мм; 
-Габаритная длина ножа не более 232 мм; 
-Узел крепления к редукторному блоку; 
-Материал ножа и защитной трубки: нержавеющая сталь; 
-Антибликовая обработка ножа;
	2 штуки

	
	
	5
	Направляющая к ножу диаметром не менее 14 мм
	-материал: нержавеющая сталь; 
-Антибликовая поверхность; 
-Использование с ножом Ø14мм;
	1 штука

	
	
	6
	Зажим для захвата
	-Модульная конструкция, состоящая из: трубки, рукоятки, рабочей вставки, втулки (2шт), гайки; 
-Инструмент многоразового применения; 
-Две бранши: обе подвижные; 
-Рычаг механизма отключения и включения кремальеры; 
-Кнопка для фиксации рабочей вставки инструмента; 
-Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса; 
-Материал рабочей вставки: коррозионностойкая сталь; 
-Метод стерилизации инструмента: жидкостной, химический, автоклав; 
-Диаметр не менее 14мм; 
-Длина рабочей части не менее 304мм;
	1 штука

	
	
	7
	Сетевой кабель
	Шнур сетевой Евро. Сечение не менее 0,75мм². Длина не менее 1,8 м.
	1 штука

	
	
	8
	Нож диаметром не менее10 мм с защитной трубкой
	нож; колпачок уплотнительный силиконовый; защитная трубка; 
-Внешний диаметр защитной трубки не болнн 14 мм; 
-Габаритная длина защитной трубки не более 167 мм; 
-Внешний диаметр ножа не более 12 мм; 
-Габаритная длина ножа не более 232 мм; 
-Узел крепления к блоку редукторному измельчителя тканей; 
-Материал ножа и защитной трубки: нержавеющая сталь; 
-Антибликовая обработка;
	1 штука

	
	
	9
	Направляющая к ножу диаметром не менее  10 мм
	-Материал: нержавеющая сталь; 
-Антибликовая поверхность; 
-Использование с ножом Ø 10мм;
	1 штука

	
	
	10
	Нож диаметром  не менее 16 мм с направляющей
	-Комплектация: нож, направляющая стержневая, винтовой наконечник; 
-Внешний диаметр не менее 18мм; 
-Заточка ножа: зубчатая; 
-Узел крепления к редукторному блоку; 
-Антибликовое покрытие; 
-Материал: нержавеющая сталь;
	1 штука

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	
	-//-
	-//-
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	-//-
	-//-
	

	
	
	Принадлежности:

	
	
	
	-//-
	-//-
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации 
	Напряжение питания: 220 В±10%, 50 Гц; 
Потребляемая мощность не менее 100 ВА;

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP КГП «Областная клиническая больница» УЗКО

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	15 календарных дней
Адрес: г.Караганда, пр.Н.Назарбаева 10А

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
замену отработавших ресурс составных частей;
замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
настройку и регулировку медицинской техники; 
специфические для данной медицинской техники работы;
чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, требующее сервисного обслуживания, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик. 
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